
Mode d�emploi 

 

Messages d'erreurs 
    

Batterie faible Echec de Mise à zéro Trop bas / 
Échantillon insuffisant 

Hors gamme 
(trop haut) 

 

    
Lumiére intense de 

l'extérieur 
Erreur de Température 

(trop bas) 
Erreur de Température 

(trop haut) 
Echec de mesure 

 

Précautions 
 
*  
*  
 

Mise à zéro 

Mode de mesure 
 

Par eau

Echantillon

Réfractomètre PAL 
Bref GuideDOM
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