
Notice d'utilisation  Punch à biopsie      Punch à usage unique pour biopsie

1. Destination

tissus sous-cutanés du
corps humain et au prélèvement de fragments de tissus pour 
examen, traitement
et diagnostic.

pour un prélèvement
ou un traitement précis de tissus cutanés.

2. Contre-indications et interdictions
Application

Patients concernés

allergiques aux métaux.
Interdictions

interdite, en raison des caractéristiques de 
performance,
pas de restérilisation, risque d'infection.

considéré comme perdu en raison d'un dommage ou d'une 
rupture de l'emballage.

démontage ou une modification.

3. Forme et structure

d'une lame et d'un manche.

et d'un 
ressort.

Caractéristiques physiques
    Type normal (longueur de lame 7 mm)

                      Lame                                  Manche
    Type long (longueur de lame 15 mm)

                         Lame                                Manche
    Type de piston

              Lame                                  Manche             Piston
Matériau

: acier inoxydable (contenant du nickel et du 
chrome)

: polypropylène
: polycarbonate

4. Manipulation et utilisation
Avant l'utilisation

ouvrir le sachet et en extraire le produit.

rupture et l'utiliser sans interruption.

Manipulation et utilisation

appuyant.

augmenter la pression sur celui-ci et exciser le tissu cutané.

Manipulation et utilisation du produit avec le piston

lame cylindrique. 

Veuillez contacter le distributeur si vous avez besoin de 
documentation concernant la technique de biopsie cutanée 
utilisée avec le produit.

Tout incident grave survenu en rapport avec le dispositif 
doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente.

5. Précautions d'emploi
Précautions importantes

endommagé / cassé (l'état aseptique du produit ne peut pas 
être garanti même si ce dernier est conforme à sa date de 
péremption).

protéger la lame. Si la lame entre en contact avec autre 
chose, ne pas utiliser le produit et le remplacer par un 
nouveau.

telle qu'un dommage ou une rupture.

blessure provoquée par les lames (la lame est très 
tranchante de sorte qu'elle présente un risque de blessure).

l'épaisseur de la peau et manipuler le produit avec 
précaution afin de ne pas endommager inutilement les tissus 
cutanés avoisinants.

veiller à les éliminer 
correctement en tant que déchets médicaux pour prévenir 
tout risque d'infection.

Erreur d'utilisation

Événement indésirable

6. Stockage et date de péremption
Stockage

une forte humidité, à la lumière directe du soleil et à l'eau.

propre et sec sans 
déposer de charge quelconque sur celui-ci.

dans un environnement gazeux.

matériaux d'emballage.
Date de péremption

er la date de péremption indiquée sur l'emballage 
primaire et
l'emballage de vente. Stérilisation aux rayons gamma
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