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Nettoyer le matériel avec 
un pré-désinfectant type 
ANIOSYME DD1, HEXANIOS G+R,  
SALVANIOS pH7, SEPTANIOS MD
ou ANIOSYME PLA II.

Rincer très soigneusement 
à l'eau stérile ou filtrée (0,2 m)

Essuyer avec un champ à 
usage unique. Conserver 
les dispositifs médicaux le 
plus aseptiquement possible



 

Rincer soigneusement 
sous eau courante. 
(Changer l'eau de rinçage 
après chaque utilisation).


Verser ANIOXYDE 1000 activé 
(voir protocole de préparation) 
dans le bac de désinfection. 
Couvrir le bain de trempage. 


Désinfection de haut niveau du matériel chirurgical, médical, du matériel d�endoscopie, 
du matériel thermosensible et des dispositifs médicaux.

Dangereux -  respectez les précautions d'emploi. Le statut réglementaire des produits (dispositif médical 
ou produit biocide) est précisé sur l'étiquette.

Pavé du Moulin
59260 Lille-Hellemmes - France
Tél. +33 3 20 67 67 67 - Fax : +33 3 20 67 67 68
www.anios.com











0

30

15

5

45

DO
M

IN
IQ

UE
 D

UT
SC

HE
R 

SA
S

www.anios.com

