
EnteroPlur i-Test

EnteroPluri-Test
Sistema per l’identificazione delle Enterobacteriaceae

e di altri batteri gram negativi, ossidasi negativi.

ITALIANO

DESCRIZIONE
EnteroPluri-Test

Enterobacteriaceae

CONTENUTO DELLECONFEZIONI
EnteroPluri-Test

PRODOTTI NECESSARI NON CONTENUTI

Test

•

CONFIGURAZIONE

Tabella n°1:

Settori REAZIONE BIOCHIMICA
Glucose / Gas
Lysine
Ornithine
H2S/ Indole
Adonitol
Lactose
Arabinose
Sorbitol
VP
Dulcitol / PA
Urea
Citrate

PRINCIPIO DEL METODO
EnteroPluri-Test EnterobacteriaceaeDO
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EnteroPlur i-Test

INTERPRETATION OF RESULTS

•
EnteroPluri-Test

Glucose/Gas

Enterobacteriaceae Codebook

• H2S/Indole
VP

Indole test
EnteroPluri-Test

H2S/ Indole

Voges-Proskauer test

EnteroPluri-Test
α

• CODENUMBER
FORMING

• Codebook

Table n°2:

Sector BIOCHEMICAL REACTIONS
Sector colour

Posit ive
react ion

Negative
reaction

Glucose / Gas

Lysine
Ornithine

H2S/ Indole

Adonitol
Lactose
Arabinose
Sorbitol
VP

Dulcitol/PA

Urea
Citrate
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EnteroPlur i-Test

CODENUMBER FORMING: DATABASEWITH VP

• Glucose Ornithine Adonitol Sorbitol PA
• Gas H2S Lactose VP Urea
• Lysine Indole Arabinose Dulcitol Citrate
•

Codebook

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5

Test
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Positivity code
Results
Code

Proteus mirabilis

CODENUMBER FORMING: DATABASEWITHOUT VP

• Lysine, Indole, Arabinose, PA
• Glucose,

Ornithine, Adonitol, Sorbitol, Urea
• Gas, H2S,

Lactose, Dulcitol, Citrate
•

Codebook

Group 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group 5

Test
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Positivity code
Results
Code

Enterobacter aerogenes – Serratia liquefaciens
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EnteroPlur i-Test

USER QUALITY CONTROL
EnteroPluri-Test

TEST
PROCEDURE
Table n°3:

Microorganisms
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Escherichia coli

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

Salmonella typhimurium

Pseudomonas aeruginosa

* Pseudomonasaeruginosa EnteroPlur i-Test Codebook.

FACTORSTHAT MAY INVALIDATETHERESULTS
•
• Enterobacteriaceae

•
•

PRECAUTION
EnteroPluri-Test

EnteroPluri-Test in vitro ;

STORAGE

DISPOSAL OF USED MATERIAL
EnteroPluri-Test

PRESENTATION
Product Ref. Package

EnteroPluri-Test test
test

LIOFILCHEM® S.r.l.DO
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EnteroPlur i-Test

EnteroPluri-Test
Système pour l’identification des Enterobacteriaceae

et d’autres bactéries à Gram négatif, oxydases négatives.

FRANÇAIS

DESCRIPTION
EnteroPluri-Test

Enterobacteriaceae

CONTENU DESEMBALLAGES
EnteroPluri-Test

PRODUITSNÉCESSAIRESNON CONTENUS

•

CONFIGURATION

Tableau n° 1:

Secteurs RÉACTION BIOCHIMIQUE
Glucose / Gaz
Lysine
Ornithine
H2S/ Indole
Adonitol
Lactose
Arabinose
Sorbitol
VP
Dulcitol / PA
Urée
Citrate

PRINCIPEDELA MÉTHODE
EnteroPluri-Test Enterobacteriaceae

Manuel des codes,
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EnteroPlur i-Test

PRÉLÈVEMENT DESÉCHANTILLONS
EnteroPluri-Test

Enterobacteriaceae

PROCÉDUREDU TEST

EnteroPluri-Test

• EnteroPluri-Test

•

• EnteroPluri-Test
•

Glucose/ Gaz Lysine
Ornithine

•
Adonitol Lactose Arabinose Sorbitol VP Dulcitol/ PA

Urée Citrate
• EnteroPluri-Test

Glucose/GazDO
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EnteroPlur i-Test

INTERPRÉTATION DESRÉSULTATS

•
EnteroPluri-Test

Glucose/Gaz

Enterobacteriaceae.

•
H2S/Indole VP

Test de l’indole
EnteroPluri-Test

H2S/Indole

Test de Voges- Proskauer

EnteroPluri-Test

•
FORMATION DU CODENUMÉRIQUE

•

Tableau n° 2:

Secteur RÉACTIONSBIOCHIMIQUES
Couleur secteurs

Réaction
positive Réaction négative

Glucose / Gaz

Lysine
Ornithine

H2S/ Indole

Adonitol
Lactose
Arabinose
Sorbitol
VP

Dulcitol / PA

Urée
CitrateDO
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EnteroPlur i-Test

NUMÉRO DECODEDEFORMAGE: BASEDEDONNÉESAVECVP

• Glucose Ornithine Adonitol Sorbitol PA
• Gaz H2S Lactose VP Urée
• Lysine Indole Arabinose Dulcitol Citrate
•

Manuel des codes

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Test
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Code de positivité
Résultats
Code

Proteus mirabilis

NUMÉRO DECODEDEFORMAGE: BASEDEDONNÉESSANSVP

•
•

•

•

Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5

Test
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Code de positivité
Résultats
Code

Enterobacter aerogenes – Serratia liquefaciens
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EnteroPlur i-Test

CONTRÔLEQUALITÉPOUR L’UTILISATEUR
EnteroPluri-Test

PROCÉDURE
DU TEST

Tableau n° 3:

Micro-organismes
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Escherichia coli

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

Salmonella typhimurium

Pseudomonas aeruginosa *

* Pseudomonas aeruginosa Manuel des codes EnteroPluri-Test.

FACTEURSPOUVANT INVALIDER LESRÉSULTATS
•
• Enterobacteriaceae

•
•

PRÉCAUTIONS
EnteroPluri-Test

EnteroPluri-Test
in vitro

CONSERVATION

ÉLIMINATION DU MATÉRIEL UTILISÉ
EnteroPluri-Test

PRÉSENTATION
Produit Ref. Emballage

EnteroPluri-Test tests
tests

LIOFILCHEM® S.r.l.
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EnteroPlur i-Test

EnteroPluri-Test
Testsystem zur Identifizierung von Enterobacteriaceae

und anderen gramnegativen, oxidasenegativen Bakterien.

DEUTSCH

BESCHREIBUNG
EnteroPluri-Test
Enterobacteriaceae

PACKUNGSINHALT
EnteroPluri-Tests,

NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTENEERFORDERLICHEPRODUKTE

•

BESCHAFFENHEIT

Tabelle Nr.1:

Kammern BIOCHEMISCHEREAKTION
Glucose / Gas
Lysin
Ornithin
H2S/ Indol
Adonitol
Lactose
Arabinose
Sorbitol
VP
Dulcitol / PA
Urea
Citrat

VERFAHRENSPRINZIP
EnteroPluri-Test Enterobacteriaceae

Codehefts
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EnteroPlur i-Test

PROBENNAHME
EnteroPluri-Test

Enterobacteriaceae

TESTVERFAHREN

EnteroPluri-Test

• EnteroPluri-Test

•

• EnteroPluri-Test
•

Glucose/Gas
Lysin Ornithin

•
Adonitol Lactose Arabinose Sorbitol VP Dulcitol/ PA Urea Citrat

• EnteroPluri-Test
Glucose-/Gas-DO
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EnteroPlur i-Test

AUSWERTUNG DER ERGEBNISSE

•

EnteroPluri-Test
Glucose-/Gas-Kammer

Enterobacteriaceae.

•
H2S/ Indol VP

Indol-Test
EnteroPluri-Test

H2S/Indol-Kammer

Voges- Proskauer-Test

EnteroPluri-Test

•

Tabelle Nr. 2:

Kammer BIOCHEMISCHEREAKTIONEN Kammerfarbe
Positive Reakt ion Negative Reaktion

Glucose / Gas

Lysin
Ornithin

H2S/ Indol

Adonitol
Lactose
Arabinose
Sorbitol
VP

Dulcitol / PA

Urea
CitratDO
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EnteroPlur i-Test

CODENUMMER BILDENDEN: DATENBANK MIT VP

• Glucose Ornithin Adonitol Sorbitol PA
• Gas H2S Lactose VP Urea
• Lysin Indol Arabinose Dulcitol Citrat
•

Codehefts

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5

Test

G
lu

co
se

G
as

Ly
sin

O
rn

ith
in

H
2S

In
do

l

Ad
on

ito
l

La
ct

os
e

Ar
ab

in
os

e

So
rb

ito
l

VP

D
ul

ci
to

l

PA U
re

a

Ci
tr

at

Code der
Positivität
Ergebnisse
Summe der
Codes

Proteus mirabilis

CODENUMMER BILDENDEN: DATENBANK OHNEVP

•

•

•

•

Gruppe 1 Gruppe 2 Gruppe 3 Gruppe 4 Gruppe 5
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Code der Positivität
Ergebnisse
Summe der Codes

Enterobacter aerogenes – Serratia liquefaciensDO
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EnteroPlur i-Test

QUALITÄTSKONTROLLEFÜR DEN ANWENDER
EnteroPluri-Test

TESTVERFAHREN
Tabelle Nr. 3:

Mikroorganismen
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Escherichia coli

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

Salmonella typhimurium

Pseudomonas aeruginosa

* Pseudomonasaeruginosa Codeheft EnteroPlur i-Test

FAKTOREN, DIEZU EINEM UNGÜLTIGEN ERGEBNISFÜHREN KÖNNEN
•
• Enterobacteriaceae

•
•

VORSICHTSMASSNAHMEN
EnteroPluri-Test

EnteroPluri-Test
in vitro

AUFBEWAHRUNG

ENTSORGUNG NACH GEBRAUCH
EnteroPluri-Test

DARREICHUNGSFORM
Produkt Ref. Verpackung

EnteroPluri-Test Tests
Tests

LI OFI LCHEM® S.r.l.
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EnteroPlur i-Test

EnteroPluri-Test
Sistema para la identificación de las Enterobacteriaceae
y de otras bacterias gramnegativas, oxidasas negat ivas.

ESPAÑOL

DESCRIPCIÓN
EnteroPluri-Test

Enterobacteriaceae

CONTENIDO DELOSESTUCHES
EnteroPluri-Test,

PRODUCTOSNECESARIOSNO CONTENIDOS

•

CONFIGURACIÓN

Tabla nº.1:

Sectores REACCIÓN BIOQUÍMICA
Glucosa / Gas
Lisina
Ornitina
H2S/ H2Indol
Adonitol
Lactosa
Arabinosa
Sorbitol
VP
Dulcitol / PA
Urea
Citrata

PRINCIPIO DEL MÉTODO
EnteroPluri-Test Enterobacteriaceae

Manual de los códigos
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EnteroPlur i-Test

RECOGIDA DELASMUESTRAS
EnteroPluri-Test

Enterobacteriaceae

PROCEDIMIENTO DEL TEST

EnteroPluri-Test

• EnteroPluri-Test

•

• EnteroPluri-Test

•

Glucosa/ Gas Lisina Ornithina
•

Adonitol Lactosa Arabinosa Sorbitol
VP Dulcitol/ PA Urea Citrato

• EnteroPluri-TestDO
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EnteroPlur i-Test

INTERPRETACIÓN DELOSRESULTADOS

•
EnteroPluri-Test

Glucosa/ Gas

Enterobacteriaceae.

•
H2S/ Indol VP

Test de indol
EnteroPluri-Test

H2S/Indol

Test de Voges-Proskauer

EnteroPluri-Test

•
FORMACIÓN DEL CÓDIGO NUMÉRICO.

• Manual de los códigos.
Tabla nº.2:

Sectores REACCIONESBIOQUÍMICAS
Color sector

Reacción
positiva Reacción negativa

Glucosas / Gas

Lisina
Ornitina

H2S/ Indol

Adonitol
Lactosa
Arabinosa
Sorbitol
VP

Dulcitol / PA

Urea
Citrato
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EnteroPlur i-Test

NÚMERO DECÓDIGO DEFORMACIÓN: BASEDEDATOSCON VP

• Glucosa Ornitina Adonitol Sorbitol PA
• Gas H2S Lactosa VP Urea
• Lisina Indol Arabinosa Dulcitol Citrato
•

Manual de los códigos

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
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Código de positividad
Resultados
Código

Proteus mirabilis

NÚMERO DECÓDIGO DEFORMACIÓN: BASEDEDATOSSIN VP

•
•

•

•

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3 Grupo 4 Grupo 5
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Código de positividad
Resultados
Código

Enterobacter aerogenes – Serratia liquefaciensDO
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EnteroPlur i-Test

CONTROL CALIDAD PARA EL UTILIZADOR
EnteroPluri-Test

PROCEDIMIENTO DEL TEST.
Tabla nº.3:

Microorganismos
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Escherichia coli

Proteus mirabilis

Klebsiella pneumoniae

Salmonella typhimurium

Pseudomonas aeruginosa

* Pseudomonas aeruginosa Manual de los códigos del Ent eroPluri-Test.

FACTORESQUEPUEDEN INVALIDAR LOSRESULTADOS
•
• Enterobacteriaceae

•
•

PRECAUCIONES
EnteroPluri-Test,

EnteroPluri-Test
in vitro

CONSERVACIÓN

ELIMINACIÓN
EnteroPluri-Test

PRESENTACIÓN
Producto Ref. Estuche

EnteroPluri-Test

LIOFILCHEM® S.r.l.
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EnteroPlur i-Test

EnteroPluri-Test
Σύστηµα για τον προσδιορισµό των εντεροβακτηριοειδών και άλλων

βακτηριδίων gram αρνητικά, οξυδάση αρνητικά.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το EnteroPluri-Test είναι ένα σύστηµα 12 θέσεων που περιέχουν ειδικά υποστρώµατα καλλιέργειας
τα οποία επιτρέπουν τον προσδιορισµό των εντεροβακτηριοειδών και άλλων βακτηριδίων gram
αρνητικών, οξυδάσης αρνητικών. Το σύστηµα επιτρέπει τον ταυτόχρονο εµβολιασµό όλων των
υποστρωµάτων στις θέσεις και την εκτέλεση 15 βιοχηµικών αντιδράσεων. Ο µικροοργανισµός
προσδιορίζεται αξιολογώντας την αλλαγή χρώµατος στα διάφορα υποστρώµατα καλλιέργειας µετά
από 18-24 ώρες σε θερµοκρασία 36 ± 1°C και µέσω αριθµητικής κωδικοποίησης που επιτυγχάνεται
από την ερµηνεία των βιοχηµικών αντιδράσεων.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΩΝ
Κάθε συσκευασία περιέχει 10 ή 25 EnteroPluri-Test, 1 φύλλο οδηγιών και 1 πακέτο εντύπων για τη
συλλογή των αποτελεσµάτων των βιοχηµικών αντιδράσεων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ
Αντιδραστήριο Kovac Ref. 80271
EnteroPluri-Test Εγχειρίδιο κωδικών Ref. 71709
Ράβδοι / κοµπρέσσες / δισκία τεστ Οξυδάσης Ref. 88029 / 88003 / 88004
VP τεστ EP Ref. 80281

• Διάφορα υλικά για εργαστήρια µικροβιολογίας.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ
Το σύστηµα παρουσιάζει τη διαµόρφωση που υποδεικνύεται στον πίνακα 1.
Πίνακας 1:

Θέσεις ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
Γλυκόζη / Αέριο Ζύµωση της γλυκόζης και παραγωγή αερίου σε αναερόβιο περιβάλλον
Λυσίνη Αποκαρβοξυλίωση λυσίνης σε αναερόβιο περιβάλλον
Ορνιθίνη Αποκαρβοξυλίωση ορνιθίνης σε αναερόβιο περιβάλλον
H2S / Ινδόλη Παραγωγή θειώδους οξέως και παραγωγή ινδόλης
Adonitol Ζύµωση adonitol
Λακτόζη ύµωση λακτόζης
Αραβινόζη Ζύµωση αραβινόζης
Σορβιτόλη Ζύµωση σορβιτόλης
VP Παραγωγή acetoina (Voges-Proskauer)
Γλυκιτόλη / PA Ζύµωση γλυκιτόλης και απαµίνωση της φαινυλαλανίνης
Ουρία Υδρολυση ουρίας
Κιτρικό Χρήση κιτρικού

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ
Το EnteroPluri-Test επιτρέπει τον προσδιορισµό των Εντεροβακτηριοειδών και άλλων βακτηριδίων
gram αρνητικών, οξειδάσης αρνητικό αποµονωµένα από κλινικά δείγµατα και δείγµατα από το
περιβάλλον. Ο προσδιορισµός βασίζεται σε βιοχηµικές δοκιµές που γίνονται σε καλλιέργειες που
περιέχουν ειδικά υποστρώµατα. Ο συνδυασµός των θετικών και αρνητικών αντιδράσεων επιτρέπει το
σχηµατισµό ενός αριθµητικού κωδικού που επιτρέπει µε τη σειρά του τον προσδιορισµό, µε τη
βοήθεια του Εγχειριδίου κωδικών, των υπό εξέταση βακτηριδίων.
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EnteroPlur i-Test

ΣΥΛΛΟΓΗ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ
Το EnteroPluri-Test χρησιµοποιείται για τον προσδιορισµό των βακτηριδίων gram αρνητικά,
οξειδάσης αρνητικό αποµονωµένα σε υποστρώµατα καλλιέργειας µε εκλεκτικό άγαρ για την
αποµόνωση των Ετεροβακτηριοειδών όπως: Mac Conkey Agar (MCA), Eosin Methylene BLUE
(ΜΠΛΕ) Agar (EMBA), Salmonella E Shigella Agar (SSA), Hektoen Enteric Agar (HEA) ή σε µη
εκλεκτικά υποστρώµατα καλλιέργειας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ
Ο Μικροοργανισµός που πρόκειται να προσδιοριστεί πρέπει να είναι πρόσφατης αποµόνωσης (18-
24 ώρες), βακτηρίδια που προέρχονται από καλλιέργειες µε περισσότερες από 48 ώρες ενδέχεται να
δώσουν µη αξιόπιστα αποτελέσµατα. Πριν προχωρήσετε στη σπορά του υπό εξέταση
µικροοργανισµού, πρέπει να κάνετε τον χρωµατισµό του gram και το τεστ οξειδάσης στον ίδιο το
µικροοργανισµό. Στο EnteroPluri-Test µπορούν να εξεταστούν µόνο βακτηρίδια gram αρνητικά και
οξειδάση αρνητικά. Για τη σωστή εκτέλεση και των δύο τεστ σας παραπέµπουµε στα κατάλληλα
εγχειρίδια βακτηριολογίας.

• Παραλάβετε ένα σύστηµα EnteroPluri-Test από τη συσκευασία και σηµειώστε: όνοµα
αναγνώρισης του βακτηριδιακού δείγµατος του οποίου πρόκειται να γίνει ο προσδιορισµός,
ηµεροµηνία εκτέλεσης και άλλες χρήσιµες πληροφορίες.

• Ξεβιδώστε και τα δύο καπάκια του συστήµατος. Χρησιµοποιώντας την άκρη από το νήµα
εµβολιασµού, που βρίσκεται κάτω από το λευκό κάλυµµα και χωρίς πυράκτωση, παραλάβετε µια
αποικία καλά αποµονωµένη από ένα εκλεκτικό υπόστρωµα άγαρ ή µη εκλεκτικό, προσέχοντας να
µην διαπεράσετε το άγαρ.

• Εµβολιάστε µε EnteroPluri-Test περιστρέφοντας το νήµα και εξάγοντάς το µέσα από όλες τις
θέσεις του συστήµατος.

• Επανεισάγετε το νήµα µε περιστροφική κίνηση µέχρι την εγκοπή κοπής, κόψτε το νήµα
εµβολιασµού διπλώνοντας σε αντιστοιχία µε την εγκοπή. Το κοµµάτι του νήµατος που παραµένει
στο εσωτερικό του συστήµατος διατηρεί το αναερόβιο περιβάλλον που απαιτείται για τις
αντιδράσεις στις θέσεις Γλυκόζη/Αέριο, Λυσίνη και Ορνιθίνη.

• Χρησιµοποιήστε το κοµµάτι του νήµατος που παρέµεινε στο χέρι του χειριστή, για να τρυπήσετε
το πλαστικό φιλµ σε αντιστοιχία µε τις θέσεις Adonitol, Λακτόζη, Αραβινόζη, Σορβιτόλη, VP,
Dulcitol/PA, Ουρία, Κιτρικό µε στόχο να διατηρηθεί ένα αναερόβιο περιβάλλον.

• Bιδώστε ξανά και τα δύο καπάκια και επωάστε το EnteroPluri-Test σε θερµοκρασία 36 ± 1°C για
18-24 ώρες τοποθετώντας το στην επίπεδη επιφάνεια ή κάθετα σε µια θήκη δοκιµαστικών
σωλήνων µε τη θέση Γλυκόζη/Αέριο γυρισµένη προς τα επάνω.
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EnteroPlur i-Test

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
Όταν τελειωσει η επώαση:
• Παρατηρήστε την αλλαγή χρώµατος στα υποστρώµατα των διαφόρων θέσεων και ερµηνεύστε τα

αποτελέσµατα µε βάση τον πίνακα 2 και ενδεχοµένως µε τη βοήθεια ενός EnteroPluri-Test στο
οποίο δεν έχει γίνει σπορα και έχει τεθείσε θερµοκρασία περιβάλλοντος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που η θέση Γλυκόζη/Αέριο δεν παρουσιάζει καµία αλλαγή
χρώµατος ενώ σε ορισµένες θέσεις παρουσιάζεται χρωµατική αλλαγή, ο µικροοργανισµός που
εξετάζουµε δεν ανήκει στην οικογένεια των Εντεροβακτηριοειδών.Το Εγχειρίδιο κωδικών περιέχει
επίσης πολλούς κωδικούς µικροοργανισµών που δεν προκαλούν ζύµωση της γλυκόζης σε
αναερόβιο περιβάλλον, ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις ενδέχεται να απαιτούνται ορισµένες
συµπληρωµατικές βιοχηµικές αντιδράσεις για το σωστό προσδιορισµό αυτών των
µικροοργανισµών που δεν προκαλούν ζύµωση.

• Αντιγράψτε τα αποτελέσµατα στο ειδικό έντυπο συλλογής δεδοµένων, µε εξαίρεση το τεστ ινδόλης
(θέση H2S/Ινδόλη) και το τεστ Voges-Proskauer (θέση VP). Στη συνέχεια εκτελέστε το τεστ
ινδόλης και Voges-Proskauer.
Τεστ ινδόλης
Τοποθετήστε το EnteroPluri-Test µε την επίπεδη επιφάνεια προς τα επάνω και διοχετεύστε µε µια
σύριγγα, τρυπώντας το πλαστικό φιλµ, 3 ή 4 σταγόνες αντιδραστηρίου Kovac στη θέση
H2S/Ινδόλη. Η θετική αντίδραση παρέχεται από την εµφάνιση, εντός 10-15 δευτερολέπτων,
χρώµατος ροζ-κόκκινου του αντιδραστηρίου.
Τεστ Voges-Proskauer
Η δοκιµή αυτή απαιτείται, αν επιλέξετε τη βάση δεδοµένων µε VP, είναι δυνατόν να τρέξει ως
επιβεβαιωτική δοκιµή, όταν χρησιµοποιεί τη βάση δεδοµένων χωρίς VP.
Τοποθετήστε το EnteroPluri-Test µε την επίπεδη επιφάνεια προς τα επάνω και διοχετεύστε µε µια
σύριγγα, τρυπώντας το πλαστικό φιλµ, 3 σταγόνες διαλύµατος άλφα-ναφθόλης (Αντιδραστήριο 1)
και 2 σταγόνες υδροξειδίου του καλίου (Αντιδραστήριο 2). Η θετική αντίδραση παρέχεται από την
εµφάνιση ενός κόκκινου χρώµατος µέσα σε 20 λεπτά.

• Σχηµατίστε τον αριθµητικό κωδικό 5 ψηφίων ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην
παράγραφο ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΥ.

• Κάντε στη συνέχεια τον βακρηριδιακό προσδιορισµό µε τη βοήθεια του Εγχειριδίου κωδικών.
Πίνακας 2:

Υποδοχέας ΒΙΟΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ
Χρώµα υποδοχέα

Θετική αντίδραση Αρνητική αντίδραση

Γλυκόζη / Αέριο Ζύµωση γλυκόζης κίτρινο κόκκινο
Παραγωγή αερίου αποκολληµένο κερί κολληµένο κερί

Λυσίνη Αποκαρβοξυλίωση λυσίνης µωβ κίτρινο
Ορνιθίνη Αποκαρβοξυλίωση ορνιθίνης µωβ κίτρινο

H2S / Ινδόλη Παραγωγή θειώδους υδρογόνου µαύρο-καφέ µπεζ
Παραγωγή ινδόλης ροζ-κόκκινο άχρωµο

Adonitol Fermentazione adonitolo κίτρινο κόκκινο
Λακτόζη Ζύµωση λακτόζης κίτρινο κόκκινο
Αραβινόζη Ζύµωση αραβινόζης κίτρινο κόκκινο
Σορβιτόλη Ζύµωση σορβιτόλης κίτρινο κόκκινο
VP Παραγωγή ακετυλµεθυλκαρβινόλης κόκκινο άχρωµο

Γλυκιτόλη / PA Ζύµωση γλυκιτόλης κίτρινο πράσινο
Απαµίνωση φαινυλαλανίνης καφέ σκούρο πράσινο

Ουρία Υδρολυση ουρίας πορφυρό µπεζ
Κιτρικό Χρήση κιτρικού µπλε πράσινοDO
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EnteroPlur i-Test

ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ: ΒΆΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΜΕ VP
Τα 15 βιοχηµικά τεστ χωρίζονται σε 5 οµάδες που περιέχουν 3 τεστ και κάθε τεστ υποδεικνύεται µε
µια τιµή θετικότητας 4, 2, 1.

• Τιµή 4 : πρώτο θετικό τεστ κάθε οµάδας (Γλυκόζη, Ορνιθίνη, Adoni tol, Σορβιτόλη, PA)
• Τιµή 2 : δεύτερο θετικό τεστ κάθε οµάδας (Αέριο, H2S, Λακτόζη, VP, Ουρία)
• Τιµή 1 : τρτίτο θετικό τεστ κάθε οµάδας (Λυσίνη, Ινδόλη, Αραβινόζη , Γλυκιτόλη, Κιτρικό)
• Τιµή 0 : κάθε αρνητικό τεστ

Προσθέτοντας σε κάθε οµάδα τους αριθµούς των θετικών αντιδράσεων, θα έχουµε έναν κωδικό 5
ψηφίων ο οποίος, µε τη βοήθεια του Εγχειριδίου κωδικών , επιτρέπει τον προσδιορισµό του υπό
εξέταση µικροοργανισµού όπως στο παράδειγµα.

Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Οµάδα 5
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Κωδικός θετικότητας 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1
Αποτελέσµατα + + - + + - - - - - + - + + -
Κωδικός 4+2+0=6 4+2+0=6 0+0+0=0 0+2+0=2 4+2+0=6
ΚΩΔΙΚΟΣ : 66026 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Proteus mirabilis

ΚΩΔΙΚΌΣ ΑΡΙΘΜΌΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΎ: ΒΆΣΗ ΔΕΔΟΜΈΝΩΝ ΧΩΡΊΣ VP
Τα 14 βιοχηµικές εξετάσεις χωρίζονται σε 5 οµάδες: η πρώτη οµάδα αποτελείται από 2 δοκιµές, ενώ
οι ακόλουθες 4 οµάδες που σχηµατίζονται από 3 δοκιµές, κάθε δοκιµή δηλώνεται µε µια τιµή της
θετικότητας 4,2,1.

• Αξία 4: πρώτη θετική δοκιµασία στις οµάδες 2, 3, 4 και 5 (Λυσίνη, ινδόλη, αραβινόζη, ΡΑ)
• Αξία 2: πρώτη θετική δοκιµή στην πρώτη οµάδα και το δεύτερο είναι θετικά σε τεστ υπόλοιπες

οµάδες (γλυκόζη, ορνιθίνης, αδονιτόλη, σορβιτόλη, ουρία)
• Αξία 1: δεύτερη δοκιµή θετικά στην πρώτη οµάδα και το τρίτο είναι θετικά σε τεστ υπόλοιπες

οµάδες (φυσικό αέριο, H2S, λακτόζη, δουλκιτόλη, κιτρικό)
• Αξία 0: κάθε αρνητικό τεστ

Προσθέτοντας τον αριθµό των θετικών αντιδράσεων σε κάθε οµάδα, είναι ένας αποκτηθούν 5 ψηφίων
κώδικα που, µε τη χρήση του βιβλίου κωδικών (Βάση δεδοµένων χωρίς VP), επιτρέπει την
ταυτοποίηση του µικροοργανισµού υπό εξέταση όπως στα ακόλουθα παραδείγµατα.

Οµάδα 1 Οµάδα 2 Οµάδα 3 Οµάδα 4 Οµάδα 5
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Κωδικός
θετικότητας 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1 4 2 1

Αποτελέσµατα + + + + - - + - + + - - - +

Κωδικός 2+1=3 4+2+0=6 0+2+0=2 4+2+0=6 0+0+1=1

ΚΩΔΙΚΟΣ: 36261 ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ: Enterobacter aerogenes – Serratia liquefaciensDO
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EnteroPlur i-Test

ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ
Εµβολιάστε µε EnteroPluri-Test χρησιµοποιώντας τα βακτηρηδιακά στελέχη αναφοράς που
υποδεικνύονται στον πίνακα 3. Για τον εµβολιασµό, την επώαση και την ανάγνωση ακολουθήστε τις
οδηγίες της παραγράφου ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ.
Πίνακας 3:

Μικροοργανισµοί
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Escherichia coli
ATCC 25922 + ± + + - + - + + + - - - - -

Proteus mirabilis
ATCC 25933 + ± - + + - - - - - ± - + + ±

Klebsiella pneumoniae
ATCC 13883 + ± + - - - + + + + ± + - ± +

Salmonella typhimurium
ATCC 14028 + ± + ± + - - - + + - - - - ±

Pseudomonas aeruginosa *
ATCC 27853 - - - - - - - - ± - - - - ± +

* Το Pseudomonas aeruginosa είναι οξειδάση θετικό και ως εκ τούτου δεν συµπεριλαµβάνεται στο Εγχειρίδιο των κωδικών του EnteroPlur i-Test

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΑΚΥΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Χρήση µικτών καλλιεργειών.
• Εφαρµογή του συστήµατος σε βακτηρίδια που ανήκουν στην οικογένεια των Εντεροβακτηριοειδών

βακτηριδίων διαφορετικών από τα gram αρνητικά, οξειδάση αρνητικά.
• Χρήση ληγµένων συστηµάτων.
• Διαδικασία του τεστ διαφορετική από την προτεινόµενη.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
Το προϊόν EnteroPluri-Test, δεν ταξινοµείται ως επικίνδυνο σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία ούτε
περιέχει βλαβερές ουσίες σε συγκεντρώσεις ≥1%, συνεπώς δεν απαιτείται να έχει την Κάρτα Ασφαλείας. Το
EnteroPluri-Test είναι µια συσκευή που χρησιµοποιείται µόνο για διαγνωστική χρήση in vitro, προορίζεται για
επαγγελµατική χρήση και πρέπει να χρησιµοποιείται στο εργαστήριο από κατάλληλα εκπαιδευµένο προσωπικό
και µε εγκεκριµένες ασηπτικές και ασφαλείς µεθόδους σε σχέση µε τις παθογόνες ουσίες.

ΦΥΛΑΞΗ
Φυλάσσεται σε θερµοκρασία 2-8°C σε σκοτεινό χώρο στην αρχική του συσκευασία, υπό αυτές τις συνθήκες
ισχύει έως την ηµεροµηνία λήξης που αναγράφεται στην ετικέτα. Μην το χρησιµοποιείτε πέραν αυτής της
ηµεροµηνίας. Μην τα χρησιµοποιείτε εάν παρουσιάζουν σηµεία αλλοίωσης.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Μετά από τη χρήση το EnteroPluri-Test πρέπει να απολυµαίνεται και να απορρίπτεται σύµφωνα µε τις
τεχνικές που εφαρµόζονται στο εργαστήριο για την απολύµανση και την απόρριψη πιθανώς µολυσµένα υλικά.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Προϊόν Κωδικός Συσκευασία
EnteroPluri-Test 78618 10 τεστ

78619 25 τεστ

LI OFI LCHEM® S.r.l.
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EnteroPlur i-Test

TABLE OF BIOCHEMICAL REACTIONS
Percentage of strains giving positive reactions with 18-24 h incubation at 36 ± 1°C.
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Escherichieae
Escherichia +

100.0
+J

92.0
d

80.6
d

57.8
-K
4.0

+
96.3

-
5.2

+J
91.6

+
91.3

+/-
80.3

-
0.0

d
49.3

-
0.1

-
0.1

-
0.2

Shigella +
100.0

-A
2.1

-
0.0

-/+B
20.0

-
0.0

-/+
37.8

-
0.0

-B
0.3

+/-
67.8

-/+
29.1

-
0.0

d
5.4

-
0.0

-
0.0

-
0.0

Edwardsiellae Edwardsiella +
100.0

+
99.4

+
100.0

+
99.0

+
99.6

+
99.0

-
0.0

-
0.0

+/-
10.7

-
0.2

-
0.0

-
0.0

-
0.0
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0.0

-
0.0
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Salmonella +
100.0

+C
91.9

+H
94.6

+I
92.7

+E
91.6

-
1.1

-
0.0

-
0.8

+/-
89.2

+
94.1

-
0.0

dD
86.5

-
0.0
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0.0

dF
80.1
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0.0

D
69.8
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0.0
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0.0

-
0.0
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+
96.8

Citrobacter
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0.0
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-
6.7

-
0.0
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0.0
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0.0
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-
0.0
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Proteus
vulgaris +

100.0
+/-G
86.0

-
0.0

-
0.0

+
95.0

+
91.4

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

+
100.0

+
95.0

d
10.5

mirabilis +
100.0

+G
96.0

-
0.0

+
99.0

+
94.5

-
3.2

-
0.0

-
2.0

-
0.0

-
0.0

-/+
16.0

-
0.0

+
99.6

+/-
89.3

+/-
58.7

Morganella morganii +
100.0

+/-G
86.0

-
0.0

+
97.0

-
0.0

+
99.5

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

+
95.0

+
97.1

-
0.0

P
ro

vi
de

nc
ia alcalifaciens +

100.0
dG

85.2
-

0.0
-

1.2
-

0.0
+

99.4
+

94.3
-

0.3
-

0.7
-

0.6
-

0.0
-

0.0
+

97.4
-

0.0
+

97.9

stuartii +
100.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

+
98.6

-/+
12.4

-
3.6

-
4.0

-
3.4

-
0.0

-
0.0

+
94.5

-/+
20.0

+
93.7

rettgeri +
100.0

-/+G
12.2

-
0.0

-
0.0

-
0.0

+
95.9

+
99.0

d
10.0

-
0.0

-
1.0

-
0.0

-
0.0

+
98.0

+
100.0

+
96.0

Kl
eb

si
el

le
ae

En
te

ro
ba

ct
er

Pantoea

cloacae +
100.0

+
99.3

-
0.0

+
93.7

-
0.0

-
0.0

-/+
28.0

+/-
94.0

+
99.4

+
100.0

+
100.0

d
15.2

-
0.0

-/+
74.6

+
98.9

sakazakii +
100.0

+
97.0

-
0.0

+
97.0

-
0.0

-/+
16.0

-
0.0

+
100.0

+
100.0

-
0.0

+
97.0

-
6.0

-
0.0

-
0.0

+
94.0

gergoviae +
100.0

+
93.0

+/-
64.0

+
100.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-/+
42.0

+
100.0

-
0.0

+
100.0

-
0.0

-
0.0

+
100.0

+
96.0

aerogenes +
100.0

+
95.9

+
97.5

+
95.9

-
0.0

-
0.8

+
97.5

+
92.5

+
100.0

+
98.3

+
100.0

-
4.1

-
0.0

-
0.0

+
92.6

agglomerans +
100.0

-/+
24.1

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-/+
19.7

-
7.5

d
52.9

+
97.5

d
26.3

+/-
64.8

d
12.9

-/+
27.6

d
34.1

d
84.2

Hafnia alvei +
100.0

+
98.9

+
99.6

+
98.6

-
0.0

-
0.0

-
0.0

d
2.8

+
99.3

-
0.0

+/-
65.0

-
2.4

-
0.0

-
3.0

d
5.6

Serratia

marcescens +
100.0

+/-G
52.6

+
99.6

+
99.6

-
0.0

-w
0.1

-/+
56.0

-
1.3

-
0.0

+
99.1

+
98.7

-
0.0

-
0.0

dw
39.7

+
97.6

liquefaciens +
100.0

d
72.5

+/-
64.2

+
100.0

-
0.0

-w
1.8

-
8.3

d
15.6

+
97.3

+
97.3

-/+
49.5

-
0.0

-
0.9

dw
3.7

+
93.6

rubidaea +
100.0

dG
35.0

+/-
61.0

-
0.0

-
0.0

-w
2.0

+/-
88.0

+
100.0

+
100.0

-
8.0

+
92.0

-
0.0

-
0.0

dw
4.0

+/-
88.0

Klebsiella

pneumoniae +
100.0

+
96.0

+
97.2

-
0.0

-
0.0

-
0.0

+/-
89.0

+
98.7

+
99.9

+
99.4

+
93.7

-/+
33.0

-
0.0

+
95.4

+
96.8

oxytoca +
100.0

+
96.0

+
97.2

-
0.0

-
0.0

+
100.0

+/-
89.0

+
98.7

+
100.0

+
98.0

+
93.7

-/+
33.0

-
0.0

+
95.4

+
96.8

ozaenae +
100.0

d
55.0

-/+
35.8

-
1.0

-
0.0

-
0.0

+
91.8

d
26.2

+
100.0

+/-
78.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

d
14.8

d
28.1

rhinoscleromatis +
100.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

+
98.0

d
6.0

+
100.0

+
98.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

Ye
rs

in
ea

e

Yersinia
enterocolitica +

100.0
-

0.0
-

0.0
+

90.7
-

0.0
-/+

26.7
-

0.0
-

0.0
+

98.7
+

98.7
-

0.1
-

0.0
-

0.0
+

90.7
-

0.0

pseudotuberculosis +
100.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

+/-
55.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

-
0.0

+
100.0

-
0.0

+ Positive

- Negative
D S.typhi, S. cholerae-suis, S.enteritidis bioserotypes paratyphi A and pullorum, and a few others do not ferment

dulcitol promptly

+/- Mostly positive E S.enteritidis bioserotypes paratyphi A and some rare biotypes may be H2S-negative

-/+ Mostly negative F S.typhi, S.enteritidis bioserotypes paratyphi A and some rare biotypes are citrate-negative. S.cholerae-suis is usually
delayed positive

d Different biochemical types G Serratia, Proteus and Providencia alcalifaciens develop a little quantity of gas. Their gas production bay be not
evident

w Weak reaction H S.enteritidis bioserotype parathyphi A is lysine–negative

A Certain biotypes of S.flexneri form gas I S.typhi and S.gallinarum are ornithine-negative

B S.sonnei strain usually ferment lactose very
slowly

J The Alkalescens-Dispar (A-D) group is included as a biotype of E.coli. Members of the A-D group are generally
nonmotile, lactose-negative and do not form gas

C S.typhi and S.gallinarum are anaerogenic K An occasional strain may produce hydrogen sulfide
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• Test

TABELLA DEI SIMBOLI / TABLE OF SYMBOLS / TABLEAU DES SYMBOLES / DARREICHUNGSFORM /
TABLA DE LOS SÍMBOLOS / ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

Dispositivo medico-diagnostico in vitro / In Vitro Diagnostic Medical Device / für In Vitro Diagnostik /
Producto sanitario para diagnóstico in vitro / Dispositif médical de diagnostic in vitro /
In Vitro Διαγνωστικό Ιατροτεχνολογικό προϊόν

Non riutilizzare / Do not reuse / Nicht wiederverwenden / No reutilizar / Ne pas réutiliser /
Μην κάνετε επαναληπ τική χρήση

Fabbricante / Manufacturer / Hersteller / Fabricante / Fabricant / Κατασκευαστής

Contenuto sufficiente per "n" saggi / Contains sufficient for <n> tests /
Enthält Material für <n> Tests / Contenido suficiente para <n> ensayos /
Contenu suffisant pour "n" tests / Περιεχόµενο επ αρκές για «ν» εξετάσεις

Numero di catalogo / Catalogue number / Bestellnummer / Número de catálogo /
Référence du catalogue / Αριθµός καταλόγου

Fragile, maneggiare con cura / Fragile, handle with care / Zerbrechlich, mit Vorsicht behandeln /
Frágil, manipular con precaución / Fragile, manipuler avec précaution /
Εύθραυστο, να χρησιµοπ οιείται µε π ροσοχή

Utilizzare entro / Use By / Verwendbar bis / Fecha de caducidad / Date limite d’utilisation /
Ηµεροµηνία λήξης

Attenzione, vedere le istruzioni per l'uso / Caution,consult accompanying documents / Vorsicht,
Begleitdokumente beachten / Atención,ver instrucciones de uso / Attention voir notice d'instructions
Προειδοποίηση, συµβουλευτείτε τα συνοδά έντυπα / Atenção, consulte a documentação incluída

Limiti di temperatura / Temperature limitation / Temperaturbereich / Limite de temperatura /
Limites de température / Περιορισµοί θερµοκρασίας

Codice del lotto / Batch code / Charge / Codigo de lote numéro de lot. / Αριθµός Παρτίδας
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